体 脂肪 計 付 歩数 計 


Y-2005/No.73478 


ご 使用 前 に 液晶 画面 の 
保護 シー ト を 外し て くだ さい 


この 度 は お 買い 上 げ い た だ きま し て 、 誠に あり が と う ご ざ いま す 。 

この 取扱 説明 書 に は 操作 方 法 、 使用 上 の 注意 な ど が 記載 され て いま す 。 
ご 使用 前 に 必ず お 読み に な り 、 正しく お 取り 扱い くだ さい 。 

警告 ・ 禁 止 ・ 注 意 事項 を 必ず 守り 、 お 読み に な っ た 後 は 、 に 
大 切 に 保管 し て くだ さい 。 


立 M 
1. 各部 の 名 称 信用 
スタ ー ト 
液晶 画面 
※ ご 便 用 前 に 液晶 画面 の 


保護 シー ト を 外し て くだ さい 


モー ド ボ タ ン セッ ト ボ タン スタ ー ト ボタ ン 
(画面 の 切替 ) ( 体 脂 肪 測定 時 の み 使 用 ) 
青 面 0 0 
電池 カバ ー 用 ネジ 
電池 カバ ー・ 
ベル トク リッ プ 半量 > リセ ッ ト ロ 
アラ ー ム 音 出 力 品 
操作 方 法 ※ 初 め て ご 使用 に な る 際 は 、 電 池 カ バー か ら 出 て いる 絶縁 テー ブ を 取り 
・ 吉 人 F カ 2 外し て くだ さい 。 付属 の テス ト 用 電池 が セッ ト さ れ て いま す 。 
(付属 の 電池 は 、 テ スト 用 の た め 消耗 し て いる こと が あり ます 。 
1 時計 を 合わ せる 新しい 電池 [ボタ ン 電 池 CR2025(3V) x 1 個 ] を ご 購入 くだ さい 。 ) 


電池 を 入れ る と 時 計 モ ー ド に な り 「0:00」 が 表示 され ます 。 
画面 に 貼っ て ある 、 保 護 シ ー ト を 外し て くだ さい 。 


時 計 の 設定 方 法 
( B ) を 3 秒 長押 し 、「 時 」 が 点 減 。 
(C) で 、「 時 」 を 合わ せる 。 
( B ) を 押し 、「 時 」 が 決定 。「 分 」 が 点滅 。 
(C) で 、「 分 」 を 合わ せる 。 
( B ) を 押し 、「 分 」 が 決定 。 設 定 完了 。 


2. ア ラー ム を セッ ト す る 


時 間 が 表示 され て いる 時 に 、(MODE) モ ー ド ボタ ン を 1 回 押す と アラ ー ム モー ド に な り ま す 。 


アラ ー ム (ALM) の 設定 方 法 
( B ) を 3 秒 長押 し 、「 時 」 が 点滅 。 
(C ) で 、「 時 」 を 合わ せる 。 
( B ) を 押し 、「 時 」 を 決定 。「 分 」 が 点滅 。 
(C) で 、「 分 」 を 合わ せる 。 
( B ) を 押し 、「 分 」 を 決定 。 設 定 完了 。 


(C) の で オン ・ オ フ 切 り 替 え 
※ オ ン の 時 は 、 く ) が 表示 され ます 。 


⑯ ア ラー ム の 内 容 表示 は 約 30 秒 で 自動 的 に 時 計 表示 に 変わ り ます 。 
@ ア ラー ム 音 は 、 約 1 分 間 鳴 り ます 。 
@ ア ラー ム 音 を と め る に は 、 い ずれ か の ボタ ン を 押し て くだ さい 。 
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2. 仕様 ・ そ の 他 


商品 サイ ズ : 本 体 / 約 90x 20x 50mm 使 用 電 池 : ボタ ン 電 池 CR2025(3V) x 1 個 ( 別 売 ) 


スト ラッ プ 長 さ / 約 160mm 生 産 国 : 中 国 製 
重 量 : 約 40g セッ ト 内 容 : 本 体 、 ス トラ ッ プ 、 
材 質 : ABS 樹 脂 ボタ ン 電 池 x 1( テ スト 用 ) 


※ 付 属 電池 は テス ト 用 の た め 消 耗 し て いる こと が あり ます 。 
ご 使用 前 に は 新しい 電池 を 購入 し て くだ さい 。 


歩 数 検出 方 法 : 振子 式 


表示 範囲 
体 脂肪 率 | 5%%… 5096 (0.19% 単 位 ) 
歩 数 | 0 ~ 99999 歩 


距 離 | 0 ~ 99.999km 


消費 カロ リー| 0 9999.9kcal 
時 寺 | 12 時 間 (PM の み 表示 )・24 時 間 
ア ラー ム | アラ ー ム ON・OFF 


3. 電池 の お 取り 替え に つい て 


人 @ 付 属 の 電池 は テス ト 用 の た め 消 耗 し て いる こと が あり ます 。 ご 使用 前 に は 新しい 電池 を 購入 し て くだ さい 。 
人 @ 電 池 が 消耗 し ます と 表示 が 見 に くく な り ま す 。 画面 の 色 が 薄く な っ た ら 速 や か に 電池 を 交換 し て くだ さい 。 
人 @ 使 用 電池 は 、 ボ タン 電池 CR2025 (3V) で す 。 

人 精密 ドラ イ バ ー は お 客 様 で ご 準備 くだ さい 。 


電池 の 交換 方 法 
本 体 裏 の 電池 カバ ー の ネジ を 精密 + ド ライ バー(#1) を 使っ て 外し ます 。 
電池 カバ ー を 矢印 の 方 向 に スラ イド させ て 外し ます 。 (参照 : 図 ①) 
古い 電池 を 取り 出し ます 。 
新しい 電池 を + 極 側 を 上 に 向け て 、 必 ず ツ メ の 下 に 電池 が 入る よう に 
セッ ト し て くだ さい 、。 (参照 : 図 ②) 
電池 を 完全 に セッ ト し た ら 、 電 池 カ バー を 閉じ ます 。 (参照 : 図 ③) 
電池 カバ ー の ネジ を 精密 + ド ライ バー を 使っ て 
軽く 締め ます 。※ 締 めす ぎ に は 、 ご 注意 くだ さい 。 


作 
ボタ ン 電 池 は 必ず 
ツメ の 下 に 設置 する 


ボタ ン 電 池 
CR 2025 


@ 送 装填 、 充 電 、 シ ョ ー ト 、 加 熱 、 火 中 投入 、 分 解 、 異 な る 種類 (電池 系 、 大 き さ な ど ) の 電池 の 混用 、 新 し い 電池 と 使用 し 
た 電池 の 混用 な ど を し な いこ と 。 

⑯ ポ タン 和 電池 は 誤っ て 飲み 込む 恐れ が ある の で 、 電 池 は 幼児 の 手 の 届か な いと ころ に 置く こと 。 万 一 飲み 込ん だ 場合 | 

警告 に は 、 直 ち に 医師 に 連絡 し 指示 を 受け る こと 。 

@ 小 さ な 部 品 を 使用 し で いま す . 誤 飲 の 危険 が あり ます の で 、 乳 幼児 に 与え た り 、 手 の 届く 所 に 置か な いで くだ さい 。 


3. 体 脂肪 率 と 歩数 計測 定 の た め の 情 報 を 入力 する 


ご 注意 : 各 項 目 は 約 30 秒 以内 に 入力 し て くだ さい 。 時 間 内 に 入力 で き な か っ た 場合 は 、 自動 的 に 
「Q 登録 番号 選択 」 画面 に 戻り 、FAT No. が 点 減 し ます 。 戻っ た 場合 は 、 再度 入力 し て くだ さい 。 


時 計 表 示 の 画面 で ( A ) を 2 回 押す と 、 情 報 入力 画面 に な り 、FAT No. の 数 字 が 点滅 し ます 。 


情報 の 入力 方 法 
(C) の 人 で 任意 No. を 選び ます 。 
(B) を 3 秒 ほど 押し 続け て 下さ い 。 


① 登 録 番号 選択 画面 


「 体 重 」 の 数 字 が 点滅 し ます 。 
(C) 人 4/ ヤ を 使っ て 「 体 重 」 を 入力 。 
( B ) を 押し 、「 体 重 」 を 決定 。 


「 身 長 」 の 数 字 が 点滅 し ます 。 
(C) 人 / ヤ を 使っ て 「 身 長 」 を 入力 。 
( B ) を 押し 、「 身 長 」 を 決定 。 


「 年 齢 」 の 数 字 が 点滅 し ます 。 
(C) 人 4/ ヤ を 使っ て 「 年 齢 」 を 入力 。 
( B ) を 押し 、「 年 齢 」 を 決定 。 


③ 身 長 入力 画面 


「 性 別 MAN」 が 点滅 し ます 。 

(C) 全 / ヤ を 使っ て 「 性 別 」 を 選択 。 
ds ( B ) を 押し 、「 性 別 」 を 決定 。 
「 歩 幅 」 の 数 字 が 点滅 し ます 。 
(C) 人 人 / ヤ を 使っ て 「 歩 幅 」 を 選択 。 
( B ) を 押し 、「 歩 幅 」 を 決定 。 
※ 歩 幅 と は 、「 つ ま 先 か ら つ ま 先 まで の 長 さ 」 で す 。 
設定 完了 。 


※ 情 報 入 力 の 変更 は 、 上 記 の 手順 で 行っ て くだ さい 。 


⑤ 性 別 入力 画面 


⑥ 歩 幅 入力 画面 


ッ < 


2 人 目 以降 の 情報 を 入力 3 


2 人 目 以降 の 情報 入力 は 、 未 登録 の FAT No. を 選び 、 入 力 を 同様 に 行っ て くだ さい 。 


AO 画面 で (A を 2 回 押す と 情報 入 画面 に な り 、FAT No. が 吉 波 し ます 。 
1. 体 脂肪 率 を 測定 する 
登録 FAT No. を (C) の 公 で 選び ます 。 
( D ) を 押す と 測定 開始 で す 。 
下記 の 正しい 姿勢 で 測定 し て くだ さい 。 
【 正 し い 姿 勢 】 
足 を 少し 開い て 立ち 、 


腕 は 体 と 90” に な る よう 
な 角度 に し て くだ さい 。 


測定 まで の 表示 測定 中 の 表示 エラ ー 表 示 

測定 時 の ご 注意 

@ SARD ス ター ト ボタ ン を 押し た ら 、 約 3 秒 以内 に 測定 し て くだ さい 。 時 間 内 に 測定 で き な い 場合 は エラ ー 
(Err) 表示 され ます 。 再度 測定 する 場合 は 、 エ ラー 表示 の 状態 で スタ ー ト ボタ ン を 押し て くだ さい 。 

@ 指 は 適度 に 湿っ た 状態 で 測定 し て くだ さい 。 乾燥 し た 指 で は 正しい 測定 が で き な い 場合 が あり ます 。 

人 @ 両 親指 は 、 し っ か り と 「 体 脂肪 率 測定 用 の スタ ー ト 部 」 に 押し 付け て 握っ て くだ さい 。 

@ 次 の よう な 体勢 で 測定 する と 、 正しい 測定 が で き な い 場合 が あり ます 。 
・ 測 定 中 に 指 や 腕 、 また は 身体 を 動か す ・ 寝 た まま の 状態 や 座っ た まま の 状態 


約 5 秒 後に 測定 結果 の 「 体 脂肪 率 判定 」 と 「 肥 満 タ イプ 判定 」 が 画面 に 表示 され ます 。 - 体 脂肪 率 の 測定 
ー 登録 し て お く 機 能 
測定 結果 表示 の みか た は あり ませ ん 。 


体 脂肪 率 判定 ) (体重 に 占め る 体 脂肪 量 の 割合 を 表示 し ます 。 ) 肥満 タイ プ 判 定 


| 作 | 5Ceo oci44 sc24l25co49| 95c 


| 女性 | 5^99 | 10~199 | 20ー299 | 30 ご 349 | 3550 | [ 后 せ て いる [6 や 邊 で て いる | 操 準 | や や 妥 滴 | 肥満 | 


※5.096 以 下 、5096 以 上 の 場合 は 計測 不能 に より エラ ー 表 示 と な り ま す 。 左 か ら 右 へ 肥満 度 が 増す 事 を 表し て いま す 。 


(※ あ くま で も 目安 で す 。 ご 了承 くだ さい 。 ) 
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6. お 手入れ 方 法 


人 @ 表 面 が 汚れ た 場合 は 、 水 で 濡らし た 硬く し ぼっ た 軟らか い 布 で 汚れ を 拭き 取っ て くだ さい 。 拭き 取っ た 後 は 陰 
干し し て 完全 に 乾かし て くだ さい 。 化学 薬品 や 洗剤 な ど で 拭 か な いで くだ さい 。 また 水洗 い は し な いで くだ さい 
シンナー・ ベ ンジ ン ・ ス プレ ー 式 クリ ー ナ ー 類 で は 絶対 に 拭 か な いで くだ さい 。 


7. ご 使用 上 の 注意 


ご 使用 の 際 に は 当 取 扱 注意 書 を よく お 読み いた だ き 、 安全 に 正しく お 取り 扱い くだ さい 。 


/ 人 NN 善 衝 


人 @ 当 取扱 注意 書 に 従わ な か っ た 場合 、 お 客 様 の 不 注意 に より 発生 し た 商品 故障 ・ 事 故に つき まし て は 弊社 は 
責任 を 負い か ね ます の で 予め ご 了承 くだ さい 。 

信 目 的 以外 の 使用 は お や めく だ さい 。 

人 @ 保 管 ・ 使 用 に 限ら ず 、 本 品 を 火気 に 近づけ な いで くだ さい 。 


/ 人 危険 


人 @ 妊 娠 中 の 方 ・ ペ ー ス メー カー な ど 体 内 植 入 型 医 用 電子 機器 装着 の 方 は 本 品 を 使用 し な いで くだ さい 。 
微弱 な 電流 を 体内 に 流し ます 。 体内 機器 の 誤動作 を まね く 恐 れ が あり 大 変 危険 で す 。 


/ 人 注意 


久本 品 は 、 
くだ さい 。 

人 @ 体 や 手 が 濡 れ て いる 状態 で 測定 し な いで くだ さい 。 

信 測 定 結 果 は 自己 判断 し な いで くだ さい 。 自己 判断 は 健康 を 害する 恐れ が あり ます 。 必ず 医師 、 ま た は 専門 家 
の 指示 に 従っ て くだ さい 。 

人 @ 電 池 を 交換 し ます と 測定 され た デー タ は 失わ れ ま す 。 

人 @ 電 池 交 換 の 際 は 古い 電池 を 使用 し な いで くだ さい 。 

人 @ 電 池 は 十 一 (プラ スマ イナ ス ) を 正しく セッ ト し て くだ さい 。 

人 @ 本 品 を 勝手 に 修理 ・ 分 解 ・ 改 造 し な いで くだ さい 。 分 解す る と 精度 や 機能 が 低下 し た り 、 故障 の 原因 と な り 


ます の で 絶対 に 分 解 し な いで くだ さい 。 
久本 品 を 乱暴 に 取り 扱わ な か いで くだ さい 。 落と し た り 強 い 衝 撃 を 与え た 場合 、 計 器 の 故障 の 原因 と な り 、 正確 な 


測定 が で き な く な り ま す 。 

人 @ 雨 や 水 に 濡 ら さ な いで くだ さい 。 本 品 は 防 滴 構造 で は あり ませ ん 。 濡れ た 時 は 、 乾い た 布 で よく 拭い て くだ さい 。 

人 @ 表 面 が 汚れ た 場合 は 、 水 で 濡らし た 硬く し ぼっ た 軟らか い 布 で 汚れ を 拭き 取っ て くだ さい 。 拭き 取っ た 後 は 陰 
干し し て 完全 に 乾かし て くだ さい 。 化学 薬品 や 洗剤 な ど で 拭 か な いで くだ さい 。 また 水洗 い は し な いで くだ さい 

@ お 子 様 や ペッ ト の 手 の 届か な い 場 所 に 保管 し て くだ さい 。 

人 @ 屋 外 で の 放置 、 直 射 日 光 ま た は 浴室 な どの 湿気 の 高い 場所 で の ご 使用 ・ 保 管 は お 止め くだ さい 。 

人 @ 使 用 後 は 直射 日 光 の あたら な い 換 気 の よい 場所 で 、 十分 乾燥 させ た うえ 冷 所 で 保管 し て くだ さい 。 

人 @ 液 体 の 中 に 入れ た り 高 温 の 場所 に 保管 し た な いで くだ さい 。 

人 @ 上 記 内 容 を 無視 し て 誤っ た 取扱 いで の ケガ ・ 本 品 の 破損 ・ 故 障 ・ 事 故 な ど に 関し まし て は 、 英 社 は 一 切 の 責 
任 を 負い か ね ます 。 

※ 本 製品 は 、 あ る 一 定 の 期間 中 の 身体 の 体 脂肪 や 歩行 距離 か ら 算出 し た 消費 カロ リー を 計測 する も の で す が 、 
あく まで も 参考 資料 で あり 、 絶対 的 な 数 値 で は あり ませ ん 。 ご 了承 くだ さい 。 

* 破 棄 の 際 は お 住ま い の ル ー ル に 従っ て くだ さい 。 


本 品 は 


一 般 家庭 用 に 開発 され た 商品 で す 。 トレ ー ニ ング セン ター や 業務 用 な ど と し て は 絶対 に 使用 し な いで 


男 本 品 の 体 脂肪 率 測定 方 法 に つい て 
ディ ・ マ ス ・ イ ン デ ックス 指数 を 組み 合わ せ て 体 脂 肪 率 を 計測 し て いま す 。 
2 な ど ) に より 体 脂肪 率 が 変動 する こと が あり ます 。 
測定 結果 は あく まで も 目安 で す 。 ご 了承 くだ さい 。 


人 @ 生 体 イン ピー ダン ス 法 
「 脂 肪 は ほとん ど 電 気 を 通さ な い が 筋 肉 や 水分 は 


ボディ ・ マ ス ・ イ ン デ ックス 指数 

「 体 格 指数 」 と も いい 、 体重 と 身長 の パラ ンス を 
チェ ッ ク し て 、 外見 的 な 肥満 度 を 調べ る 指数 。 
計算 式 は 、 体 重 (kg) 身長 (m。 


微弱 な 電流 を 流し 電気 抵抗 を 測る こと に より 、 体 


電気 を 通し や すい 」 と いう 性 質 を 利用 し て 、 体 に 
脂肪 率 を 推定 する 方 法 。 ! 


2. 上 湖 数 計 を 使 つ て 測定 する リノ 
歩数 を 測る 
時 計 表示 の 画面 で 、( A ) の ボタ ン を 2 回 押し ます 。 
登録 FAT No. が 点滅 し ます の で 、 
ど 自 分 の 登録 FAT No. を (C ) の で 選び ます 。 


(A) の ボタ ン を 1 回 押し ます 。 歩数 計画 面 が 表示 され ます 。 
腰 に 図 の よう に 装着 し て 歩行 する と 測定 開始 で す 。 

ベル トク リッ プ 装 着 時 の ご 注意 
@⑯ ベ ルト クリ ッ プ は 差し 込ん で 止ま る まで し っ か り 深 く 取り 付け て くだ さい 。 


人 @ 取 り 付け が 浅かっ た り 、 本 品 が 傾い て 装着 され ます と 、 測定 が 不正 確 に 
な っ た り 、 外れ て 落ち や すく な り ま す 。 


歩数 測定 時 の ご 注意 2 較 証 る 0 志和 Is 大 き 人 際 隊 導 お る 克 ます 4 


※ 空 気 が 非 常に 乾燥 し て いる 状態 の 時 、 衣 類 (化学 繊維 な ど ) の 組み 合わ せ に よっ て 起こ る 摩擦 が 激しい 場合 は 、 静 電気 が 起こ り 


や すく な り ま す 。 
歩数 を 表示 する 

時 計 表示 の 画面 で 、 

(A) の ボタ ン を 3 回 押し ます 。 

上 数 計画 面 が 表示 され ます 。  、 こ ュ ーー 
消費 カロ リー を 表示 する 移動 距離 を 表示 する 

(C) の を 1 回 押す と 、 (C) の 人 を 2 回 押す と 、 
消費 カロ リー が 表示 し ます 。 消費 カロ リー 表示 移動 距離 が 表示 し ます 。 移動 距離 表示 


数 値 を 0 に する 
歩数 表示 の 画面 で 、( B ) の ボタ ン を 3 秒 ほど 押し 続け ます 。 
測定 され た 数 値 が 0 に な り ま す 。 


体 脂肪 率 ・ 歩 数 な どの 測定 が 終了 し た 時 は 、 モー ド ボ タ ン を 押し て 「 時 計 モ ー ド 」 を 表示 し て お きま し ょ よう 。 
※ 電 源 を 切る 事 は で きま せん 。 長期 間 ご 使用 に な ら な い 場 合 は 、 電池 を 抜い て くだ さい 。 
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保 証書 
No.73478 体 脂肪 計 付 歩 数 計 (Y-2005) 


ご 購入 日 (受取 日 ) より 6 ヶ月 


様 
( ) 


※ 保 証書 に ご 購入 日 (商品 到着 日 ) を ご 記入 くだ さい 。 


本 証 は 保証 期間 内 に お いて 、 取扱 説明 書 及び 注意 書 に 基づい て ご 使用 頂い た に も か か わ 
ら ず 、 万 一 故障 等 が 生じ た 場合 、 無償 に て 修理 、 も し く は 交換 を お 約束 する も の で す 。 


1. 保証 期間 中 に 取扱 説明 書 、 本体 貼付 ラベ ル 等 の 注意 書 に よる 正常 な ご 使用 状態 で 、 保 証 期 間 中 に 故障 
し た 場合 に は 、 商品 と 本 証 を ご 提示 の うえ 、 当社 へ お 問い 合わ せく だ さい 。 

2. 保 証 期 間 中 の 故障 等 、 ア フタ ー サ ービス に つい て ご 不明 の 場合 は 、 当社 まで ご 相談 くだ さい 。 

3. 保証 期 間 内 で あっ て も 下記 の 理由 、 ま た は これ に 準ずる 理由 に より 生じ た 事故 等 に つい て は 、 本 証 は 適 
応 さ れ ま せん 。 有料 対応 に な り ま す 。 

取扱 説明 書 と 異な る ご 使用 に よる 故障 双 び 破損 

取扱 説明 書 に 記載 し て ある 「 警 告 及び 注意 」 事項 を 守ら な か っ た た め に 生じ た 事故 及び 破損 

火災 、 地震 、 風水 害 、 ガス 害 、 落雷 、 その他 天災 地変 及び 公害 、 塩害 、 異常 電圧 、 指定 以外 の 使用 
電源 (電圧 、 周波 数 )、 その他 の 外部 要因 に よる 故障 及び 損傷 

落下 や 輸送 上 に よる 故障 、 破損 

一 般 家庭 用 以外 (業務 用 等 ) に ご 使用 され た 場合 の 故障 ・ 破 損 

使用 上 の 誤り や 不当 な 修理 、 改造 、 分 解 等 に より 生じ た 故障 及び 破損 

ご 使用 後 の キ ズ 、 変色 、 汚れ 、 お 手入れ 及び 保管 や 取扱 場所 の 不備 に より 生じ た 故障 及び 破損 

当社 が 検品 し た 際 に 明らか に 誤 使用 、 事故 が 原因 と な り 、 故障 及び 破損 が 生じ た と 判断 し た 場合 

上 記 ①<⑧ に 準ずる 理由 に て 生じ た 故障 及び 破損 

本 証 の 提示 が な い 場 合 

本 証 に ご 購入 (受取 ) 年 月 日 や ご 氏名 な どの 記入 が な い 場 合 、 あ る い は 宇 名 を 書き 換え られ た 場合 

4. 本 証 は 、 日 本 国内 に お いて の み 有 効 で す 。 This warranty is valid only in Japan. 
上 記 [ 保 証 期間 中 」 に 隊 が 発生 し た 場合 は 、 製 品 と 本 書 を ご 用 意 い た だ き 、 下 記 お 問合せ 窓口 ( 不 社 (5 セン ター) ま で ご 連絡 くだ さい 。 


参 所 定 記入 が 空白 の まま で す と 、 本 書 は 有効 に な り ま せん 。 
人 @ 本 書 は 再発 行い た し ませ ん の で 紛失 し な いよ うに 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 


@SO 


9⑤③@@Q@@@ 


、 不 明 な 点 ロ 
〒811-2304 福岡 県 糖 屋 郡 引 屋 町 仲原 2841-5 TEL:092-622-0009 


@' ら 株 式 芸 社 三 = ムコ ヵ ス 3 マー サー ビス : 0120-515-380 ra Aiooo-pusoo) 


本 誌 の 記載 内 容 の 無断 転用 、 複写 、 転載 を 禁じ ます 。 


に 保証 書記 載 の 個人 情報 (お 名 前 ・ ご 住所 ・ お 電話 番号 ) は 、 保証 期間 内 の サー ビス の 目的 に の み 利 用 させ て 頂き ます 。 
お 客 様 に 明示 し た 利用 目的 の 範囲 を 超え て 利用 する こと は ご ざい ませ ん 。 また 、 原 則 と し て 弊社 以外 の 第 三 者 (修理 委託 先 は 除 


Si に | 半 ホ また は 提 伯 いた し ませ ん 。 


※ 改 良 の た め 予 告 無し に 仕様 を 変更 する 場合 が あり ます 。 また 、 本 書 の 図 、 画 像 が 異な る 場合 が あり ます 。 
※ 本 書 で 指示 され て いる 内 容 に は 必ず 従っ て くだ さい 。 本 書 に 記載 され て いる 内 容 を 無視 し た 行為 や 誤っ た 操作 に よっ て 生じ た 障 
害 お よび 損害 に つい て は 、 黄 社 は 責任 を 負い か ね ます の で 、 ご 了承 くだ さい 。 お 取り 扱い に は 充分 ご 注意 くだ さい 。 


